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| SUTILIZANDO SOPRO IBMNG

1. Descripcién

1.1. Introduccion

El software Sopro Imaging es la interfaz del usuario del sistema Sopix PSPIX, SOPROLIFE de las camaras
Soprd®. Sopro Imaging es un programa con multiples utilidades que le permite adquirir, procesar y archivar
imagenes radiograficas tomadas con el sistema Sopix 0 PSPIX,imagenes en color y secuencias de video
tomadas con una cdmara intraoral (especialmente cAmaras SOPRQ

El software Sopro Imaging ha sido disefiado para ser practico y util para el usuario. Es intuitivo y, por lo tanto,

es extremadamente facil de usar y también potente.

Su ergonomia ha sido especialmente disefiada para su uso desde un lado del sillon.

Este manual de utilizacién describe todas las funcionalidades disponibles en la versién Premium. Le rogamos
que se remita al capitulo 9 para conocer las diferencias que existen entre la version Basic y la Premium.

Para activar la version Premium, le rogamos que se remita al manual de instalacién que se encuentra en el
directorio documento.

1.2. Principios de trabajo

Sopro Imaging trabaja de manera innovadora, porque enfatiza la facilidad de uso: cada imagen (imagenes de
rayos X o en color) se presentan en areas independiente s de visualizacion.

Todas las herramientas son parametrizable s y se agrupan en la misma area de proceso, con una visualizacién
simple que destaca las seis herramientas utilizadas con mas frecuencia.

Las herramientas de proceso estan representadas por unos iconos simples e intuitivos que son intercambiables
simplemente arrastrando y soltando con el raton.

Cada herramienta tiene 2 estados: activo e inactivo. Cuando se selecciona una herramienta, se activa y el
botdn se ilumina. De esta manera, el usuario siempre sabe qué herramienta esta siendo utilizada.

Se ofrecen 3 modos de visualizacion, permitiendo a cada doctor de adoptar el método de trabajo que
prefiera.

El principio de trabajo es el mismo, no importa el modo de visualizacién elegido: cada imagen se asocia con
una paleta de 6 herramientas.

Toda la informacion relativa al paciente esta siempre disponible mediante un sélo clic.

o NOTA
Este capitulo describe el software Sopro Imaging y explica cémo funciona.
Cuando se explican las diversas caracteristicas y sus efectos sobre las imagenes, utilizaremos las imagenes
contenidas en |l a ficha test de paciente para 0John |SM|
& NOTA
Para iniciar un tour interactivo sobre como funciona el software, recurra a la ayuda on-line presionando la
tecla O0F16 tras iniciar Sopro Imaging.

Para un entendimiento mas rapido, se le aconseja iniciar el programa y ejecutar las siguientes instrucciones
progresivamente, mientras lee.

Inicie Sopro Imaging pulsando sobre el icono de atajo *  que esta en su pantalla o con un doble clic sobre

el acceso directo de Sopro Imaging disponible en el escritorio para arrancar el programa y luego seleccione la

ficha de paciente de John Smith, mediante un doble clic sobre su nombre.

Antes, tiene que crear un o0Doctor6 para acceder a las fichas
al parrafo 3.3 de este capitulo.
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2. Mddulo de seguridad

Sopro Imaging contiene un mddulo de seguridad que permite proteger el acceso al software, asi como encriptar
los datos de los pacientes.

|
:_J ADVERTENCIA

En caso de puesta en red, es importante que todos los pue stos utilicen la misma version de Sopro Imaging

2.1. Niveles de seguridad

El modulo de seguridad se divide en cuatro niveles de seguridad:

Nivel O: ninguna seguridad

Sopro Imaging no posee ningun encriptado de los datos de fichas «Pacientes» y no protege el acceso al
software.

Nivel 1: Seguridad bésica

El acceso al software Sopro Imaging esta condicionado a la introduccion de una contrasefia opcional. No
obstante, el nivel 1 no posee encriptado de los datos de pacientes.

Nivel 2: Seguridad media

El acceso al software Sopro Imaging esta condicionado a la introduccion de una contrasefia opcional, y los datos
de los pacientes estan encriptados.

Nivel 3: Seqguridad alta

El acceso al software Sopro Imaging esta condicionado a la introduccion de un identificador y una contrasefia.
Los datos de los pacientes estan encriptados.

No obstante, el nivel 3 debe respetar determinadas reglas:

e Se ha afiadido uncampo de identificacion para identificar al médico. Este debe contener al menos un
cardcter, y se debe cambiar cada seis meses.

e |a contrasefia debe contener ocho caracteres, y se debe renovar cada tres meses.

|
-_J ADVERTENCIA

En nivel 3, resulta imposible i  ntroducir una contrasefia o un identificador que ya haya sido creado.

“ NOTA

De forma predeterminada, el software Sopro Imaging se posiciona en nivel de seguridad O.

2.2. Modificar el médulo de seguridad

2.2.1. Modificar el nivel de seguridad

|
_J ADVRRTENCIA

En caso de una instalacion en red de Sopro Imaging, es obligatorio que un solo usuario esté conectado
para modificar el nivel de seguridad.

Para modificar el nivel de seguridad, hay que hacer clic en el mend «Archivo», y a continuacién en
«Configuracion»:

mm Paciente  Image

Configuracian. . .

opia de seguridad

Salir

Aparece la siguiente ventana:
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SOPRO-Imaging Setup X]

Filtro PSPl SOPIx®
Principal | Opoiones Apanencia Unidades FPantalla Botones LuT Camara Pelicula
Carpeta de imdgenes: ':32"-F'T'I"Jf-3n'l Filzsh5 opro Imagingmages' |E]’ Mantenimiento ]
Carpeta de datos guardados: | |m
Idioma Idioma pre-zeleccionado
| espatiol [Ezpafia) v | | Enalizh [United States] v |
I
]

Mumeracidn piezas. | |50 3960-1984

Tipo de zoftware de imagen antiguo | Minguno

Carpeta de laz antiguas imagines software: | |E]

Enlace
] Utilice LUSI para &l enlace
| Mo soporte en la linea de comando b
Sequridad
Mivel 0 - Sin seguridad " | [ Siempre actualizar ficheros

Aceptar ] ’ Cancelar
Seleccionar la lista deslizante «seguridad» y modificar el nivel de seguridad.
Las siguientes reglas indican las diferentes posibilidades de elegir el nivel:
e Ennivel 0, se puede acceder a los niveles 1, 2y 3.
e Ennivel 1, se puede acceder a los niveles 0, 2y 3.
e Ennivel 2, se puede acceder al nivel 3.
e Ennivel 3, se puede acceder al nivel 2.
“ NOTA
| Con cada modificacion, aparecen mensajes de sistemas de seguridad para confirmar el cambio de nivel.
|
-—J ADVERTENCIA

| No es posible pasar de un nivel encriptado (2 y 3) a un nivel no encriptado (0 6 1).
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2.2.2. Encriptado de los datos

Después de haber seleccionado el nivel de seguridad 2 6 3, se lanza un proceso de encriptado de datos.

Encrypting files... 100%

Aparece una barra de progresion indicando el estado del proceso.

“ NOTA

Antes de lanzar el proceso de encriptado de datos, se aconseja que se haga una copia de seguridad de los
datos.

|
-_| ADVERTENCIA

No es posible interrumpir el proceso de encriptado sin comprometer la b ase de datos. Las
consecuencias podrian ser irreversibles.

Aparece el cuadro de dialogo «Doctor», ingrese una contrasefia para los niveles 2 y 3, asi como un
identificador para el nivel 3.

Doctor,

Title, first name and last name

| or ‘ ‘ Imaing ‘ ‘ SOPRO ‘

Header

& Backerstreet
SE1 94L London

[ Unzelect the imace ]

User D Passward
|sm|th | | ---------- ‘ [ Ok I l Cancel ]

Aparece un cuadro de didlogo de confirmacion.

Por favor confirme su cortraseria
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2.3. Gestio n de la contrasefia y del identificador
2.3.1. Creacién de una contrasefia y/o un identificador

Seleccionar el menl «Doctor», a continuacion «Nuevo doctor»,

Im Captura Vi

Seleccionar, ..

Muevo, ..
Modificar...
Eliminar

Aparece una ventana:

Cumplimentar el campo de contrasefia en el caso de los niveles 1, 2y 3, y el identificador en el caso del nivel
3.

Aparece un cuadro de didlogo de confirmacion.

Par favor confirme su cortrasefia

|
:_J ADVERTENCIA

| En nivel 3, es imposible introducir una contrasefia a o un identificador que ya se ha creado.
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